	ALM-MB-N
	ALINITY 1
KVITTERINGSSKJEMA
	Gyldig fra: SE EQS

	Side 2 av 2
	
	Godkj: Se EQS

	EQS-Dokument: 13056 (v 2.7)	                                       



Måned:		                 År:                                                                                                                            
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	Auto kontroll kl.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dagl.vask og vedlikeh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk reagens/fast reag
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tøm/fyll på Hil ny etikett
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk kal.liste og kalibrer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Daglige kontroller
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kl 12:30
	STAT Cardiac 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sero-immuno ktr.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Kl. 13:30
	Auto kontroll
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk innventar                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk systemlog
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk uteståendeliste for Alinity 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk «kontroll av manuelt innlagte svar»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kl. 20:00
	Auto kontroll                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sjekk uteståendelister
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alinity 2 er backup.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



UKENTLIG VEDLIKEHOLD                                                                                                                                     
	 MANDAG
	Uke:     Dato/Sign
	Uke:     Dato/Sign
	Uke:        Dato/Sign
	Uke:        Dato/Sign
	Uke:      Dato/Sign

	 Restart PC
	
	
	
	
	

	 Nye ICT Calibratorer
	
	
	
	
	

	 Sjekk QC
	
	
	
	
	



	 FREDAG
	Uke:     Dato/Sign
	Uke:     Dato/Sign
	Uke:        Dato/Sign
	Uke:        Dato/Sign
	Uke:        Dato/Sign

	Vedlikehold
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Nok A2 og A3, Nahypokloritt
	
	
	
	
	


Vedlikehold månedlig og kvartals blir logført på instrument.  Driftstans mm skrives i medusa.



