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Måned og år:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukentlig vedlikehold/kontrollering 
	Mandag
	Uke:        Dato/Sign
	Uke:       Dato/Sign:
	Uke:       Dato/Sign:
	Uke:      Dato/Sign:
	Uke:      Dato/Sign:
	

	
	Restart PC
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Nye ICT kalibratorer
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	QC-sjekk
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Fredag
	Uke:      Dato/Sign:
	Uke:      Dato/Sign:
	Uke:      Dato/Sign:
	Uke:      Dato/Sign:
	Uke:      Dato/Sign:
	

	
	Nok A2, A3, Nahypokloritt
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Kalibrer og ktr medikamenter
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Avsluttende
	Alinity 1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Sero Uke* 
	Alinity 2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Vedlikehold
	Alinity 1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Alinity 2
	 
	 
	 
	 
	 
	


*Avsluttende sero uke kjøres på avsluttende maskin på morgenen (FØR vedlikehold).
