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	                                                 Utskriftsdato:20.11.2012



	Navn
	  Biohit Picus Electronic 1-channel Pipette                                                                          

	Modell/type
	VWR Materialnummer: BHIT735061

	Serienr og produsent
	Serienr.12019703 Produsent: Sartorius Biohit

	Instrumentnr. (husets)
	BLODBANK 12558

	Ansvarlig ALM (fom)
	Gunn Mary Andersen

	Ansvarlig pers. MTA
	Tom Børge Buberg

	Leverandør/forhandler
	VWR

	Servicefirma, pers.navn   tel, mobil,fax,  e-mail
	VWR International AS
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim, Norway
Selger

Phone     +47 22 90 00 22
Fax          +47 815 00 940
Mobile     +47 482 04 308
hallgeir.bergum@no.vwr.com

	Serviceavtale/ansvar
	

	Serviceintervall
	

	Driftsjournal
	Ja

	Reservedelelager (av):
	Ingen

	Kjøpsdato og pris
	Pris: 5.050,- inkl.moms

	Ny, demo, brukt (alder)
	Ny

	Mottatt dato
	17.09.2012

	Manual mottatt+versjon
	                                                              Plassering: Forliksbenk

	Tilleggsutstyr
	Bordstativ som vi hadde fra før

	Innstallert dato og av
	17.09.2012

	Godkjent bruksklar av

fagansvarlig i ALM
	06.11.2012

	Tatt i rutinemessig bruk
	01.12.2012

	Garantiperiode
	

	Egen bruksanvisning
	

	Anvendelsesområde
	Screening og identifisering av antistoff på blodbanken

	Andre brukere
	

	Omfattende reperasjoner
	

	Oppgraderinger hardw.
	

	Oppgrad. software
	

	Andre historiske data

(for eksempel utleid)
	                                                          

	Andre med samme instr.
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Hvis mye inf., henvis til sporbar dokumentasjon eller vedlegg.


