Bruksanvisning for Biohit Picus Electronic pipette, med.tek.nr. 12558
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Bruk av pipette:

Dersom skjermen er svart, må pipetta slåes på (2).

Program for multipipettering (7)

Velg program ved å vri på svart justeringshjul (5)

Pipettering oransje funksjonsknapp (4) Dobbelt trykk for tømming av pipette

Utløs spiss, tip ejector (6)

