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Reservenummerlapper skal benyttes når:
1. Vaktpersonalet sår ut prøver.
Dokument 5746 "ALM-MM-Mottak; Mikrobiologiske arbeidsoppgaver for vaktpersonalet ved medisinsk biokjemi" 
2. Personalet ved MM sår ut prøver hvor innregistrering i Beaker må avventes. 

Nummerlappene klistres på dokumentasjonslisten, prøveglasset, skåler og buljonger som benyttes. Nummerseriene benyttes fortløpende. Hvis en nummerserie ikke benyttes, skal dette også dokumenteres.
Ved innregistrering i Beaker påfølgende dag, noteres reservenummeret på labkommentar.
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