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	Type prøver
	Prøve-ID
	Vurdering
	Dato, signatur

	ABO- og RhD-typing med celletyping
	2 tilfeldige SLP/prøver
	
	
	

	
	
	
	
	

	ABO- og RhD-typing for blodgivere
	2 tilfeldige SLP/prøver
	
	
	

	
	
	
	
	

	ABO-typing bioplate RhD-typing i glass
	2 tilfeldige SLP/prøver
	
	
	

	
	
	
	
	

	Antistoffscreening
	Neg
	
	
	

	
	Svak pos (+/-)
	
	
	

	Utvidet forlik
	Pos forlik
	
	
	

	
	Neg forlik
	
	
	

	Utvidet forlik i glass
	Pos forlik
	
	
	

	
	Neg forlik
	
	
	

	Fenotyping E, C, c, e, K
	2 tilfeldige SLP/prøver
	
	
	

	
	
	
	
	

	Svak D
	Svak D pos
	
	
	

	
	Svak D neg
	
	
	

	Antigentyping Jka*
	Jka pos
	
	
	

	
	Jka neg
	
	
	

	Antigentyping Fya*
	Fya pos
	
	
	

	
	Fya neg
	
	
	

	Antigentyping M*
	M pos
	
	
	

	
	M neg
	
	
	

	Kun Levanger

	DAT
	Svak pos (≤1+)
	
	
	

	
	Sterk pos (>1+)
	
	
	

	IgG og C3d
	IgG pos
	
	
	

	
	C3d pos
	
	
	

	Identifisering IAT
	Pos og neg reaksjoner
	
	
	

	Identifisering enzym
	Pos og neg reaksjoner
	
	
	

	Identifisering 20 ◦C
	Pos og neg reaksjoner
	
	
	


* Har vurdert at det er dekkende å kontrollere hver teknikk og ikke alle antigen/antistoff
