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	RENGJØRING AV FLERBRUKSPLATER
Utføres i avtrekk med vask. Husk å skru på vifte og sjekk at spjeld er åpent.

	

1. Legg plater som skal rengjøres i en glassbeholder med linsepapir i bunn.

2. Dekk med benksprit (70 %) og la stå i 5 minutter

3. Skyll platene godt under springvann. 

4. Benytt linsepapir dekt i benkesprit til å rengjøre spottene på platene.

5. Skyll platene godt under springvann og tørk av med linsepapir.

6. Legg platene tilbake i glassbeholderen. Avsett 100 µL ± 10 µL 80% TFA og rengjør alle spotter med en vattpinne.

7. Skyll platene godt med HPLC-gradert vann. Tørk godt av med linsepapir og la platene lufttørke i 15 minutter ved romtemperatur.
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